
 

셀 청소 방법 

셀(전해식 도금 두께 측정기 표준 부속품)은 샘플 측정 시 생기는 금속 산화물 혹은 이물질

에 의해 쉽게 손상됩니다. 

측정의 정밀도를 높이기 위해 측정이 끝날 때마다 면봉 혹은 기타 방법으로 셀 내부를 깨끗

이 세척해 주어야 합니다. 마찬가지로 측정 반복성 및 정밀도를 높이기 위해 가끔 산성

(Acidity) 화학물을 사용하여 세척해 주어야 합니다. 

 

셀 세척 방법 

셀은 모넬 금속(Monel-Metal), 혹은 스테인리스 스틸(SUS-316)으로 이루어져 있으며 다음

과 같은 방법으로 세척할 수 있습니다. (거의 새것처럼 세척이 됩니다.) 

1. 준비사항 

a. 저장 용기 4개(비커 형태로 되어 있는 것이 좋으며 유리 재질은 피해야 합니다.) 

- 산성에 강한 저장용기 (100~500cc) 1개 

- 내열성이 강한 저장용기 (100~500cc) 2개 

- 여분의 저장용기 (100~500cc) 1개 

b. 화학 시약 

- C.M 혹은 Bright-Dip (Kirinse)을 셀이 푹 잠길 수 있을 정도의 양 

c. 끓는 물 …… 80’c 이상 

d. 셀을 헹굴 수 있는 순수, 혹은 증류수 (비누거품을 사용하지 않습니다.) 

e. 셀을 집을 수 있는 집게……산성 성분의 화학 약품에 견딜 수 있는 집게     

2. 세척 진행 순서 

 

(1)끓는 물에 셀 넣기 (2) C.M 용액에 넣기   (3) 화학 반응(기포)  (4)셀 식히기, 헹굼 

 

 

1) 그림과 같이 셀을 끓는 물이 담겨 있는 저장용기에 넣습니다. 

2) C.M 혹은 Bright-Dip(Kirinse)용액 안에 셀을 1~2초 정도 넣어둡니다. 셀은 약품에 반

응하여 거품을 일으킬 것입니다. 



3) 셀을 다음 그림과 같이 끓는 물에 넣습니다. 그러면 셀의 표면은 순식간에 깨끗이 변할 

것입니다. 

4) 1번 2번 작업을 반복합니다. 

5) 셀을 그림과 같이 깨끗한 물에 넣어 마무리 합니다. 

 

 

C.M. 시약 

황산 농축 액 = 4     :     질산 농축 액 = 1 

 

 

Bright-Dip  (모넬 금속으로 이루어진 셀 세척시 사용) 

(Kirinse solution) 

 


